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CAIET DE SARCINI
pentru
Achizitie directd de aparaturi si echipamente pentru servicii medicale,

Beneficiar-Spitalul de Boli Pulmonare Breaza

Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe
baza cirora se elaboreazi de citre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz si fard a se
limita la cele ce urmeaza. caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta
in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii. terminologie, simboluri, teste si
metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde
relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie s precizeze si institutiile competente de la care furnizorii, executantii sau
prestatorii pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii. la
prevenirea si stmgerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe palcursul indeplinirii
contractului si care sunt in vigoare la nivel national sau, in mod special, in regiunea ori in localitatea in
care se executd lucrdrile sau se presteazd serviciile ori operatiunile de instalare, accesorii furnizarii
produselor (dupa caz)..

In cadrul acestei proceduri, Orasul Breaza indeplineste rolul de Autoritatea contractantd, respectiv
Spitalul de Boli Pulmonare Breaza este beneficiarul direct al Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind
mentionatd in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.



Contextul realizarii acestei achizitii de produse

Informatii despre Beneficiar

SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA este o unitate sanitard cu paturi de tip
monospecialitate (pneumologie) care furnizeaza servicii medicale pentru adulfi dispundnd in prezent 70
de paturi de spitalizare continud tip acut si se afla in relatie contractuald cu Casa de Asiguréri de Sanatate
Prahova privind acordarea de asistenta medicala.

Spitalul furnizeaza servicii medicale spitalicesti inclusiv prin linie de garda in specialitatea pneumologie.

Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor

Achizitia de echipamente medicale conduce la realizarea obiectivelor strategice ale Spitalului de Boli
Pulmonare Breaza, contribuie la buna functionare si desfdsurare a activitatilor spitalului §i implicit la
imbunatatirea actului medical.

Descrierea produselor solicitate

Achizitia se referd la aparaturd si echipamente medicale, se va face pe loturi, ofertantii avand posibilitatea
sa depund oferta pentru unul sau mai multe loturi.

Valoarea estimati a contractului pentru achizitionarea echipamentelor este de 70.026 LEI fara TVA,
respectiv achizitia de:

Nr. lot Denumire echipament o . \{al.est:mata/l
bucati el

q Anahzor“ automat  hematologie 201 37345
parametrii

2 Cititor automat stripuri urina 1 1.866

1 12 2

3 Electrocardiogratf E12 A 12 canalt::.1 5605
touchscreen

4 Defibrilator ] 13.076

2 Spirometru 1 112.134

Termene si conditii de livrare:

- Furnizorul are obligatia de a garanta ci produsele furnizate sunt noi, nefolosite, originale, de ultima
generatie.

- Livrarea produselor se va efectua in termen de maxim 20 zile de la incheierea contractului de
furnizare;

- Livrarea produselor va fi insotita de certificate de garantie si documente de certificare a calitatil.
Termen de valabilitate a produsului:

- Garantia produsului: 2 ani de la punerea in functiune si instruirea personalului

- Timpul maxim de interventie in perioada de garantie: max. 24 ore de la solicitarea scrisd din partea
beneficiarului

Criteriul de atribuire a contractului este preful cel mai scazut.



Constituie cerinte minime obligatorii specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini. Orice ofertd
care va fi inferioara specificatiilor tehnice din caietul de sarcini va fi descalificata.

Oferta va fi exprimatd in lei, incluzand pretul de livrare, transport, instalare si punere in functiune .
instruirea personalului si service—ul acordat pe o perioada de minim 24 luni a produsului la sediul
beneficiarului.

Valabilitatea ofertei: 60 de zile
Ofertantii vor prezenta urmatoarele documente, standarde de asigurare a calitatii :

o Certificat de inregistrare a dispozitivelor medicale emis de Ministerul Sa&ndtatii Publice sau
echivalent, Marca CE

o Certificarea sistemului calitatii: certificare ISO 9001 pentru furnizor;

Receptia se va efectua la destinatia finald, respectiv Spitalul de Boli Pulmonare Breaza, jud. Prahova,
str. Miron Céproiu , nr. 42-46.

Ofertantii vor prezenta documente prin care sd confirme cd au capacitatea tehnica de a asigura service-ul
pentru perioada de garantie a produsului/sau lista unitétilor service agreate de producator.

Daca vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificatiilor, autoritatea contractanta are dreptul
sd il respinga, iar furnizorul are obligatia, fird a modifica pretul contractului, de a inlocui produsele
refuzate.

Furnizorul are obligatia de a livra, instala si a pune in functiune, de a instrui personalul unitatii s1 de a
asigura service-ul la sediul beneficiarului pentru echipamente, in termenul de livrare solicitat.

Perioada de garantie a produselor incepe cu data punerii in functiune a produsului, respectiv data semnérii
procesului verbal de punere in functiune.

Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare
in legatura cu aceastd garantie.

La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui
produsul, fard costuri suplimentare pentru achizitor.

Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele necorespunzatoare, beneficiaza de o
noud perioada de garantie care decurge de la data inlocuirii produsului.

Produsele vor fi insotite de certificate de origine, certificate de calitate si conformitate, certificate de
garantie, manual de utilizare in limba romana si CD instalare software ( daca e cazul ).

Lot 1 Analizor automat hematologie 20 parametrii
Specificatii tehnice

Analizorul de hematologie trebuie sa fie total automat , sd poatd masura elementele figurate ale
sdngelui in sistem HAS - 5 DIFF si trebuie sa indeplineasca urmaétoarele conditii tehnice:

o Sa efectueze minim 60 de probe ord

e Analizorul automat de hematologie trebuie si raporteze parametrii urmatori:

WBC, LYM, MON , NEU, EOS, BAS, LYMY%,
Parametri MON%, NEU%, EOS%, BAS%. HGB, RBC, HCT,

MCV, RDWcev, RDWsd, MCH, MCHC, PLT,
MPV, PCT, PDWsd, PDWcv, P-LCR%, P-LCC




Acid Ascorbic, Bilirubina. Hematii,
Teste Glucoza, Corpi cetonici, Leucocite,

i Nitriti, PH, Proteine, Densitate,

| Urobilinogen

Analizorul de hematologie trebuie sd fie capabil sia evidentieze minim 20 parametri.
histogramele pentru RBC, PLT

Analizorul de hematologie trebuie si evidentieze histogramele pentru WBC.RBC, PLT si
matricea de diferentiere pentru WBC cu posibilitatea de tiparire a lor

Ecranul statiei de lucru trebuie s aiba minim 10 inch, si fie cu touch screen, si aiba pictograme
pentru a accesa rapid meniurile si bara contextuald pentru comenzile importante.

Capacitatea de memorare a analizorului de hematologie trebuie sd permitd salvarea a minim
1000 rezultate.

Statia de lucru trebuie sd permitd cautarea rezultatelor dupa mai multe criterii(ex. numar ID,
data)

Statia de lucru trebuie sd permita inregistrarea unui istoric despre calibrare, reactivi, startup,
mentenanta, LIS

Intretinerea zilnica a analizorului de hematologie trebuie sa fie efectuata automat.

Analizorul de hematologie nu trebuie sé necesite intretinere zilnica sau saptamanald efectuata de
cétre utilizator.

Analizorul de hematologie trebuie s fie dotat cu imprimanta externa compatibila cu Windows
si UPS.

Lot 2 Cititor automat stripuri urina

Secificatii tehnice

Caracteristici fizice si tehnice:

Autoidentificarea stripurilor cu proba
Printare automata

Parametrii masurati: albumina, bilirubina, creatinina, glucoza, corpi cetonici, leucocite, nitriti. pH.
proteine, densitate, urobilinogen si microalbumina, hCG

Parametrii calculati: raport albumina:creatinine
Calibrare: sa se facd automat inaintea fiecarei citiri
posibilitate programare QC automat

posibilitate restrictionare probe dacd rezultatul controlului este in afara intervalului de
acceptabilitate

posibilitate de introducere a datelor probei in analizor in mod manual
posibilitate scanare coduri de bare

identificare automata a tipului de strip

verificarea automata a supraexpunerii la umezeala a fiecarui strip

verificarea interferentelor comune si informarea operatorului despre impactul acestora asupra
rezultatelor

Computer integrat:
ecran touch screen

memorie: minim 900 rezultate pacienti, minim 200 rezultate QC si minim 700 ID-uri operatori



- imprimantd termica incorporata
- Cititor de coduri de bare:
- ID pacient, ID operator si nume
- Tip de control QC si numar lot
-Coduri de bare: Code 93, Code 39, Code 128, Coda Bar, Interleaved 2 din 5
- Comunicatii:
o Protocol de comunicare- HL7, POCT1-A2
o Transmisii de date- wireless, Ethernet sau cablu serial

Lot 3 Electrocardiograf E12 A 12 canale,touchscreen
Specificatii tehnice

-ECG cu 12 canale si achizitie simultana pe 12 derivatii;
-ecran color-LCD TFT . touch screen
-rezolutie 800x600px]
-canale 12 derivatii.aldturi de informatii privind imprimarea, sensibilitatea.viteza.filtre,etc.
Mod de operare;-manual sau
-automat
-memorie disponibild- mai mult de 1000-inregistrari cu acces editat si utilizat in analize statistice
-analiza HR,interval P-R.durata undei P.QRS si T.interval Q-T,Q-Tc,axaP.QRS,Axis T, etc

-imprimare Incorporatd;
-dimensiune hartie termica-210mmx25m;
-alimentare-directa AC 220V,50HZ(110V.,60HZ):Baterie DC-14.8V,3700Mah.baterie reincarcabila litiu

polimer( cel putin 4 ore ptr imprimare 150 imagini ECG si pentru a imprima continuu minim 90 min)-
greutate 3kg-4kg-

-interfatd USB pentru transmitere date la PC

-meniu usor de utilizat

-baterie reincércabila incorporata, rezistentd min 4 ore
Tip de siguranta

-clasa [, TIP CF,componenta protectie defibrilator
-scurgeri de curent pacient sub 10Ua,esantionare 1000 Hz,
-rdspund frecventa 0.05Hz-150Hz

Lot 4 Defibrilator

Dispozitiv conceput pentru a fi utilizat atat la adulti care au suferit un stop cardiac brusc.
Utilizeaza indicatii audio si vizuale pentru a indruma salvatorul, pe parcursul resuscitirii, care poate
include defibrilare si/sau resuscitare cardio-pulmonara.

Specificatii tehnice

-meniu in limba romana

-socul electric administrat automat atunci cind se detecteazid un ritm cardiac care necesitd defibrilare, cu
atentionarea utilizatorului

-Mod de operare semi-automat

-mod de operare adult



-buton pt administrarea socului electric care lumineaza si emite semnal sonor cand defibrilatorul este
incdrcat

-forma de unda de defibrilare bifazica

-ajustarea nivelului de energie in functie de impedanta pacientului

-interval de masurare a impedantei minim 10-300 ohm

-Baterie inteligentd cu durata de stocare de min 5 ani

-Electrozi/padele de unica folosinta

-Ecran LCD de inaltd rezolutie

-Port USB pentru transferul cazurilor

-Greutate redusd —max 3 kg

Lot 5 Spirometru

Se doreste achizitionarea unui Spirometru compact, modern, utilizat pentru efectuarea testelor functiei
pulmonare si gestionarea Inregistririlor pacientului. Costurile operationale minime, asigurate prin
utilizarea unor senzori reutilizabili si a unor piese de gurd. Rezultatele pot fi vizualizate pe un ecran color
de dimensiuni mari si imprimate pe o hartie termica sau de birou sau exportate ulterior catre PC.
Specificatii tehnice;

- ecran LCD min 7 inch, color touch screen;
-capacitate stocare. minim 10000 teste,
- imprimare termica incorporaté;
-conexiune USB, bluetooth2.1;Soft care include baza de date pacient;
-platforma interactiva de lucru;
-Rata flux £ 16 I/s
- Precizie volum % 3%
- Parametrii masurati FVC, FEV 1
-senzor temperatura-semiconductor(0-45 grade C)
-senzor flux- turbina digitala bidirectionala;
-oximetrie Sp02-0-99%
-capacitate stocare teste oximetrie ; min 500 ore
-piese de gura- min D30mm;
-dimensiuniaproximative 220x210x5 Imm;
-greutate 1.5-2 kg
-alimentare;-directd , baterii reincarcabile.

Nota:

Caracteristicile cerute prin prezentul caiet de sarcini sunt minimale. Lipsa sau prezentarea de cétre
ofertant (ofertanti) a oricarei caracteristici la un nivel inferior cerintelor solicitate prin prezentul caiet de
sarcini duce la descalificarea ofertantului (ofertantilor) respectiv.

Indeplinirea tuturor cerintelor tehnice este obligatorie pentru ofertanti.
Serviciul IP API
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